
«АЛЬФА-ФЛОУ» (ALPHA-FLOW™) 

 

«Альфа-флоу» (Alpha-Flow™) – это текучий композитный микро-гибридный материал, на смоляной 

основе, с полимеризацией светом и с добавлением фторида. Материал не подходит для 

восстановления окклюдирующих поверхностей. «Альфа-флоу» выпускается в виде стандартного 

набора (артикул 103-003) с цветовыми оттенками А2, В3 и С3 и универсальным непрозрачным 

материалом. По заказу можно составлять набор из наиболее распространенных оттенков Vita*. 

Олигомер органической матрицы основывается на смоле Bis-GMA. Зернистость органического 

наполнителя составляет 0,04 - 2,0 микрона и по объему достигает 43%. «Альфа-флоу» является 

радио-непроницаемым восстановительным материалом, который позволяет легко определять 

место пломбирования на рентгеновском снимке. 

 

Показания по применению: 

•    Небольшие восстановления 1-го и 2-го классов (не окклюдирующие поверхности) 

•    Восстановления 3-го и 4-го класса 

•    Устранение небольших полостей 

•    Заполнение каналов 

•    Ремонт незначительных дефектов 

•    Ремонт композитных и керамических облицовок 

•    Замена временных восстановлений 

 

Инструкции по применению: 

1.    Подготовьте зуб. Тщательно изолируйте и высушите зуб сжатым воздухом, не содержащим 

масло. 

2.    Протравите зуб, используя Alpha-Etch37™. Нанесите протравливающее средство на 

подготовленный зуб. Эмаль протравливается 15 секунд; если протравливающее средство 

наносится на дентин, то протравливание длится 10 секунд. Никогда не оставлять 

протравливающее средство на зубе более 60 секунд. Легкое перемешивание протравливающего 

средства во время его нанесения усиливает его действие. 

3.    Тщательно промойте водой. 

4.    Если используется связывающее вещество с полимеризацией светом, соблюдайте инструкции 

производителя и определите, должна ли поверхность зуба оставаться влажной или тщательно 

высушенной. 

5.    Выберите необходимый оттенок «Альфа-флоу». Снимите крышку и установите черный 

наконечник** на шприц «Альфа-флоу». Нанесите материал на стенки и дно подготовленной 

полости последовательными слоями толщиной не более 2 мм. 

6.    Используя полимеризационную лампу видимого света с минимальной мощностью 

300мВт/см², высушите каждый последовательный слой, по крайней мере, в течение 40 секунд. 



7.    Обработайте и отполируйте зуб с применением стандартных способов. Композитный 

поверхностный герметик можно также использовать для улучшения поверхности, для заполнения 

микротрещин на обработанной композитной поверхности. 

 

ХРАНЕНИЕ: Рекомендуется охлаждение. Хранить при температурах от 10°С/50°Ф до 24°С/75°Ф. Не 

замораживать. Перед использованием довести до комнатной температуры 22°С/72°Ф. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

•    После использования шприц всегда закрывайте крышкой. 

•    Избегайте контакта Alpha-Etch37™ с мягкой тканью, глазами и кожей.  Alpha-Etch37™ содержит 

фосфорную кислоту, которая представляет опасность. В случае попадания на мягкую ткань, глаза 

или кожу немедленно смойте водой. В случае попадания в глаза немедленно обращайтесь за 

соответствующей медицинской помощью. 

•    Не применяйте в случае присутствия материалов на основе эвгенола; может не произойти 

полная полимеризация. 

Vita* - зарегистрированный товарный знак компании «VITA ZAHNFABRIK H. Rauter Gmbll & Co. KG», 

Германия. 

** - наконечники являются одноразовыми и применяются на одного пациента. 


