
Инструкция по очистке и дезинфекции ультразвуковых 

насадок 

 
Проводите стерилизацию, используя только паровой автоклав.  

Не используйте другие методы стерилизации (такие как сухой, радиационный, этиленовый 

оксид, газ, низкотемпературная плазма и т. д.). 

Чтобы избежать бактериальной или вирусной инфекции, всегда чистите, дезинфицируйте 

и стерилизуйте насадки и ключ после каждого использования. Их можно стерилизовать в 

течение 4 минут при 134 ° C и 2,0 бар ~ 2,3 бар (0,20 МПа ~ 0,23 МПа). 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Никогда не стерилизуйте насадки, накрученные на наконечник. 

 

 Автоклавная стерилизация насадок 

 Очистить насадку (желательно в ультразвуковой ванне) и промойте её в 

дистиллированной воде; 

 Высушите насадку; 

 Продезинфицируйте насадку мягким дезинфицирующим раствором, имеющим 

нейтральный Ph 7 и тщательно высушите её; 

 

Предупреждение: перед началом цикла стерилизации убедитесь, что насадка полностью 

сухая внутри, если необходимо продуйте воздух через внутреннее отверстие с помощью 

шприца. 

 Упакуйте насадки в отдельные одноразовые пакеты; 

 Проавтоклавируйте насадки. 

 

Автоклавная стерилизация ключа для закручивания насадок. 

 Очистить ключ; 

 Дезинфицируйте ключ мягким дезинфицирующим раствором, имеющим 

нейтральный Ph 7 и тщательно высушите; 

 Запечатайте ключ внутри индивидуального одноразового пакета; 

 Проавтоклавируйте ключ. 


